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Wir bestätigen lhnen, dass Sle am Ringversuch für Ethanolbestimmungen im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Flingversuches für die angegebenen Methoden erfüllt:

Ethanol (1)

Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich August 2010.
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Auflistung und Bewertung lhrer Ergebnisse Bonn, 12, MärzzO1O

Erläuterungen

Zertifikat
Ein Zertifikat wird nur dann für eine Messgrösse ausgestellt, wenn die Grundlagen für die Bewertung der Richtigkeit durch

die Richtlinien der Bundesärztekammer gegeben sind bzw. wenn eine Bewertung in Analogie zu diesen Richtlinien
(s. Hinweise zur Auswertung) möglich ist, und wenn beide Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen
(Kennzeichnung unter B: +).

Teilnahmebescheinigung
ln der Teilnahmebescheinigung sind alle Messgrössen aufgef ührt, welche die Liste auf dieser Seite enthält.

Wenn alle untersuchten Messgrössen im Zedifikat aufgeführt sind, entfällt der Ausdruck einer Teilnahmebescheinigung.
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Zeichenerklärung: B=Bewertung, M=Methoden-Nr., E=lhr Ergebnis, D= Abweichung (E-ZW)
Dmax= Betrag der maximal zulässigen Messabweichung, z. T. vorgegeben durch die
Anlage 1 der Richtlinie der BAK (Dt. ArAeblatt 105, Hett 7, 15.02.2008).
ZW = Zielwert. oof. Reierenzmethodenwert o. Sollwert. UG I OG = untere bzw. obere Grenze

Bewenung: +=erfüllt ( Ouotient I D/Dmax 111.0)
- = nicht erfüllt (Quotient I D/Dma | > 1.0 )
t = Bewertung entfällt aus analytischen

oder

Ethanol
ts/ll

1.54
0.510

0.22
-0.09

1.50
o.520

OG

1.68
0.630

D/Dmax zw UG

1.32
0.410
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