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Zertifikat
Wir bestétigen lhnen, dass Sie am Ringversuch fir klinisch-chemische Analyte im Serum  teilgenommen haben.
Sie haben die Anforderungen des Ringversuches flir folgende MessgréBen erflllt:
Bilirubin, ges. ) Cholesterin (1) Glucose (3)
Harnsé&ure 3) Harnstoff (2) Kreatinin (1)
Lactat 2) Triglyceride 2) Gesamtprotein (1)
Eisen 2 Alk. P.ase (1 CK @)
AST (GOT) (1) ALT (GPT) (1) Gamma-GT 1
Dieses Zertifikat ist gliltig bis einschlieBlich September 2007.
| |

K Klurk

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.
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Erlauterungen

Zertifikat
Ein Zertifikat wird nur dann fir eine Messgrosse ausgestellt, wenn die Grundlagen fiir die Bewertung der Richtigkeit durch
die Richtlinien der Bundesérztekammer gegeben sind bzw. wenn eine Bewertung in Analogie zu diesen Richtlinien
(s. Hinweise zur Auswertung) moglich ist, und wenn beide Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen
(Kennzeichnung unter B: +).

Teilnahmebescheinigung
In der Teilnahmebescheinigung sind alle Messgrossen aufgeflihrt, welche die Liste auf dieser Seite enthalt.
Wenn alle untersuchten Messgrossen im Zertifikat aufgefiihrt sind, entféllt der Ausdruck einer Teilnahmebescheinigung.

Zeichenerklarung: B=Bewertung, M=Methoden-Nr., E=lhr Ergebnis, D= Abweichung (E-ZW) Bewertung: + = erfiillt ( Quotient | D/Dmax | <1.0)
Dmax= Betrag der maximal zuléssigen Messabweichung, z. T. vorgegeben durch die - =nicht erflillt (Quotient | D/Dmax | > 1.0)
Anlage 1 der Richtlinien der BAK (Dt. Arzteblatt 100, Heft 50, 12.12.2003). + = Bewertung entfélit aus analytischen
ZW = Zielwert, ggf. Referenzmethodenwert o. Sollwert, UG | OG = untere bzw. obere Grenze oder technischen Griinden
B|M E D/Dmax ZW UG OG
Bilirubin, ges. |+ | 2|A 4.06 | -0.07 414 3.06| 5.22
[mg/dI] B 2.30 0 2.30 1.70| 2.90
Cholesterin|{+| 1|/A 218 | -0.13 222 190 254
[mg/d1] B 168 | -0.04 169 145 193
Glucose |+ | 3|A 98.1 0.28 93.8| 787 109
[mg/dI] B 125 0.15 122 102 142
Harnsaure |+ | 3|A 10.1 -0.27 105 9.03| 12.0
[mg/d] B 5.42| -0.05 546 | 4.69| 6.23
Harnstoff [+ 2|A 191 | -0.39 209 163 255
[mg/di] B 141 -0.27 150 117 183
Kreatinin{+| 1]/A 2.80| -0.58 3.21 250 3.92
[mg/di] B 1.77| -0.15 1.83 1.42 2.24
Lactat|+| 2|A 5.42 0.23 5.16 4.07 6.25
[mmol/] B 4.24 0.33 3.96| 3.13| 4.80
Triglyceride |+ | 2|A 158 | -0.29 167 136 198
[mg/di] B 88.7 -0.33 943 77.3 112
Gesamtprotein|+| 1]JA  8.33 0.32 8.04| 7.15| 8.93
[g/dI] B 6.38 0.47 6.06| 5.39| 6.73
Eisen|+| 2|A 25.4| -0.29 265| 22.7| 30.3
[umol/] B 283| -0.33 29.7| 254 | 3441
Alk. P.ase|+| 1|]A 491 0.65 422 316 528
un B 301 0.59 262 196 328
CK|+| 1|A 677 0.23 646 516 776
[un B 460 0.62 409 327 491
AST (GOT)[+| 1]|A 102 0.09 99.7 76.7 123
[un] B 333 0.24 315 242 388
ALT (GPT) |+ | 1|1A 227 0.13 220 169 271
[un B 217 0.20 207 159 255
Gamma-GT [+ | 1|A 211 -0.44 234 182 286
un B 180 | -0.43 199 155 243




