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Zertifikat

Wir bestatigen Ihnen, dass Sie am Ringversuch fir Lipoproteine teilgenommen haben.
Sie haben die Anforderungen des Ringversuches fiir folgende Messgréf3en erfilllt:

Cholesterin 2 | Triglyceride @ | HDL-Cholesterin
LDL-Cholesterin (6)

Dieses Zertifikat ist glltig bis einschlieBlich September 2010.
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Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kannzeichnet die angewendete Analysenmethade.

Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methcae ist uer Gesamtauswertung zu eritnehmen.
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Auflistung und Bewertung lhrer Ergebnisse Bonn, 7. April 2010

Erlauterungen

Zertifikat
Ein Zertifikat wird nur dann flir eine Messgrdsse ausgestellt, wenn die Grundlagen fiir die Bewertung der Richtigkeit durch
die Richtlinien der Bundesarztekammer gegeben sind bzw. wenn eine Bewertung in Analogie zu diesen Richtlinien
(s. Hinweise zur Auswertung) méglich ist, und wenn beide Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen
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(Kennzeichnung unter B: +4).

Teilnahmebescheinigung
In der Teilnahmebescheinigung sind alle Messgréssen aufgefihrt, welche die Liste auf dieser Seite enthalt.
Wenn alle untersuchten Messgrossen im Zertifikat aufgefihrt sind, entfallt der Ausdruck einer Teilnahmebescheinigung.

Zeichenerklarung: B=Bewertung, M=Methoden-Nr., E=lhr Ergebnis, D= Abweichung (E-ZW) Bewertung: + = erfiillt ( Quotient | D/Dmax |<1.0)
Dmax= Betrag der maximal zuldssigen Messabweichung, z. T. vorgegeben durch die - = nicht erflillt (Quotient | D/Dmax | > 1.0)
Anlage 1 der Richtlinie der BAK (Dt. Arzteblatt 105, Heft 7, 15.02.2008). + = Bewertung entfallt aus analytischen
ZW = Zielwert, ggf. Referenzmethodenwert o. Sollwert, UG | OG = untere bzw. obere Grenze oder technischen Griinden
B|M E D/Dmax W UG oG
Cholesterin|+| 2|/A 183 | -0.12 186 161 211
[mg/d] B 236| -0.36 248 215 281
Triglyceride |+ | 2|/A 181 0.21 175 147 203
[mg/dl] B 245 0.05 243 204 282
HDL-Cholesterin|+| 2|A  30.3 0.11 296 233 359
[mg/dl] B 369 0.27 349 | 275 423
LDL-Cholesterin|+| 6|/A 116 | -0.34 125 | 98.7 152
[mgy/dl] B 150 | -0.43 165 130 200




